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AVVISO ESPLORATIVO EX ART. 77 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 5 

LAVAPADELLE A DISINFEZIONE TERMICA IN ESECUZIONE VERTICALE CON RELATIVO 

VUOTATOIO E LAVABO DA DESTINARE ALL’U.O. VARIE DEL P.O. DI PADOVA 

DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS 

 

Il presente avviso esplorativo persegue gli obiettivi di cui all’art. 77 del D. Lgs 36/2023. 

La consultazione preliminare di mercato con esso attivata è volta a conoscere l’assetto del 

mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche 

soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze 

dell’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. come di seguito descritte. 

● Devono essere realizzate completamente in acciaio inox AISI 304 e AISI 316. 

● Devono possedere porta apribile lato frontale in automatico, pannello interno a vassoio 

per raccolta liquidi, comprensivo di supporto per aggancio vari presidi padella, 

pappagallo, catini. 

● Devono essere realizzate con doppia parete con isolamento termo acustico, con chiusura 

ermetica tramite guarnizioni perimetrali atte a evitare qualsiasi perdita e conformi alle 

temperature di lavoro a cui è sottoposta la macchina e dotata di blocco porta che 

impedisca l’apertura durante tutto il ciclo del lavaggio. L’operatore può aprire e chiudere 
la porta tramite sistema ad infrarossi (sensore ottico) e pedale. 

● La vasca di lavaggio deve essere in acciaio inox AISI 316 stampata in monoblocco avente 

spigoli arrotondati a ampio raggio con foro di scarico da 110 mm con collare per fissaggio 

sifone. Deve essere isolata con materiale fono e termo assorbente. Le dimensioni della 

camera devono essere atte a contenere una padella e un pappagallo per ogni ciclo di 

lavaggio la macchina deve essere dotata di un sistema di blocco del ciclo in caso di scarico 

ostruito.  

● L'ingombro esterno dell'intero sistema (comprensivo di lavapadelle, vuotatoio e lavabo) 

deve essere configurato e dimensionato per adattarsi perfettamente agli spazi dei reparti 

richiedenti: 

○ Area Omogenea Medica Degenze (n. 2 sistemi complessivi): 

■ Postazione Lato Onco 1: Larghezza massima 180 cm, Profondità massima 

60 cm, Altezza massima 100 cm. 

■ Postazione Lato Onco 2: Larghezza massima 227 cm, Profondità massima 

60 cm, Altezza massima 100 cm. 

○ Chirurgia Oncologica - Lato Est e Lato Ovest (n. 2 sistemi complessivi): 

■ Larghezza massima 225 cm, Profondità massima 61 cm, Altezza massima 

100 cm. 

○ Piastra Oncologica Sezione Cure (n. 1 sistema): 
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■ Larghezza massima 210 cm, Profondità massima 60 cm, Altezza massima 

90 cm. 

● Requisito specifico del lavabo: Il lavandino integrato deve avere una larghezza di 90 cm 

con vasca unica, espressamente dimensionato per consentire il lavaggio agevole dei 

vassoi utilizzati per contenere le terapie chemioterapiche. 

● I sistemi offerti dovranno integrarsi nei vani esistenti senza richiedere modifiche 

strutturali ai locali, garantendo la compatibilità con gli allacci idrici e gli scarichi attuali. 

● Il sistema di lavaggio deve essere composto da getti rotanti centrali, laterali e fissi in 

modo tale che le padelle e i pappagalli vengano disinfettati nel miglior modo possibile. Al 

termine del lavaggio i dispositivi devono risultare disinfettati termicamente e  la camera 

di lavaggio deve risultare pulita. 

● Il serbatoio di accumulo acqua deve essere realizzato in acciaio inox AISI 316, isolato 

completo di n. 2 controlli di livello. Secondo la normativa Europea DIN EN 1717 l’impianto 
idraulico deve essere isolato dalla rete idrica. 

● Devono essere dotate di una pompa ad elevata pressione in modo da garantire la giusta 

pressione agli ugelli sia fissi che rotanti per la pulizia e la disinfezione termica dei 

dispositivi in lavaggio. 

● Devono essere dotate di un dispositivo di controllo atto a verificare tutte le fasi di lavaggio 

e i vari dispositivi che concorrono alla disinfezione termica delle padelle e dei pappagalli 

e blocchi la macchina immediatamente la fase di lavaggio secondo le norme EN 15883 

p.1-3. 

● Devono essere dotate di pompa dosatrice liquido anticalcare con possibilità di 

segnalazione riserva e blocco macchina in caso di esaurimento del liquido. 

● Devono garantire lo scarico dei dati degli ultimi cicli della macchina (almeno 60 giorni di 

lavoro), per avere a disposizione la registrazione di tutti gli allarmi che si sono generati. 

● La tastiera di comando dovrà essere preferibilmente touch-screen con display grafico che 

evidenzi tutte le fasi del programma scelto, la temperatura minima e massima rilevata 

nella camera di lavaggio durante tutto il ciclo e le differenti fasi del ciclo. 

● Possibilità di un comando/tasto posizionato sulla macchina lavapadelle per consentire il 

lavaggio anulare del vuotatoio. 

● I programmi di lavaggio dovranno avere un procedimento certificato secondo le norme 

EN ISO 15883-1/3: 

○ 1°- lavaggio con acqua fredda; 

○ 2°- lavaggio con acqua calda;  

○ 3°- riscaldamento della camera calda di lavaggio con vapore; 

○ 4°- disinfezione valore A0=60; 

○ 5° - raffreddamento con acqua automaticamente disinfettata ed esente da 

microrganismi prima di essere immessa nella fase di lavaggio; 

○ 6° - totale svuotamento dell’acqua presente nella pompa, serbatoio e tubi della 
macchina. 

● Devono garantire la disinfezione termica con generatore di vapore autonomo dotato di 

resistenza, controllo livello dell’acqua, sonda di controllo e monitoraggio della 
temperatura interna e termostato di protezione. Il controllo della temperatura dovrà 

essere fatto da almeno 3 sonde per la validazione automatica della disinfezione ad ogni 

ciclo. Blocco dello sportello e segnalazione sul display in caso di non raggiungimento della 

temperatura del tempo di disinfezione impostati, per evitare contaminazioni agli 

utilizzatori. 
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● Devono prevedere il calcolo del valore di disinfezione A0 che deve essere visualizzato sul 

display secondo norme EN ISO 15883-1 (A0>60). Valore A0 regolabile da A0 60 a 6000 

in accordo con le EN ISO 15883-1/3. 

● Devono essere dotate di sistema di asciugatura e raffreddamento dei presidi e per 

prevenire la fuoriuscita di vapore e la sua inalazione al fine di ottimizzare i processi le 

macchine devono essere preferibilmente dotate di flussometri per monitorare la corretta 

quantità dei liquidi impiegati durante il funzionamento (EN ISO 15883-1 p.5.7.1-5.7.2). 

● Possibilità di un programma di autodisinfezione impostabile ad un orario definito, utile 

per evitare la proliferazione dei batteri all’interno della macchina (EN ISO 15883 p.1 2 e 
3).  

● Il vuotatoio deve essere dotato di miscelatore acqua calda e fredda e di lavaggio anulare.  

 

REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i 

soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, iscritti al registro delle imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero 

in analogo registro dello Stato di appartenenza per attività inerenti all’oggetto del presente 

appalto. 

I soggetti interessati a partecipare non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 94 

del D.Lgs. 36/2023.  

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare interesse mediante l’invio, di: 

1) manifestazione di Interesse, (Allegato 1) resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando 

preferibilmente il modello allegato, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; 

2) documentazione tecnica attestante le caratteristiche dell’apparecchiatura in oggetto; 

3) documentazione attestante le condizioni di garanzia full-risk e l’organizzazione 

dell’assistenza tecnica; 

4) proposta economica; 

5) altra documentazione: l’operatore economico potrà inserire altra documentazione che 

ritiene utile trasmettere. Non è richiesta la firma digitale. 

 

La Manifestazione di Interesse, come da modello “Allegato 1”, dovrà pervenire tramite 

la piattaforma Sintel entro e non oltre la data indicata in piattaforma. 

 

La Manifestazione di Interesse dovrà essere compilata, trasformata in pdf e sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante. 
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La presente consultazione si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di 

proprietà dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia denominato 

“Sintel”, tramite la procedura “Manifestazione d’interesse”. 

L’operatore economico dovrà inserire nel campo “busta unica d’offerta” le suddette 

manifestazioni d’interesse, complete di relazioni tecniche e/o documentazione tecnica (ad 

esempio dépliant illustrativi, schede tecniche, certificazioni di qualità e quant'altro possa essere 

utile ai fini della valutazione dell'apparecchiatura proposta). 

 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA 

Nel presentare la candidatura secondo la piattaforma telematica SINTEL, il sistema 

prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo richiesto, in questa fase 

preliminare, di esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico 

non dovrà indicare, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 

in tale campo, esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del processo. 

 

Per ogni informazione che attiene all’operatività sulla piattaforma, far riferimento alle guide e ai 

manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”. Per poter presentare manifestazione di interesse, 

l’operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione così come 

disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) 

all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”. La 

registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare 

la manifestazione d’interesse, né alcun altro onere o impegno. Non verranno prese in 

considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 241/1990, si precisa che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria 

Zanandrea, Responsabile della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il trattamento dei dati personali seguirà le disposizioni specifiche previste dal D. Lgs. n. 196/2003 

adeguato al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali dal 

D. Lgs. n. 101/2018. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato 

di possibili fornitori da consultare anche ai fini di un'eventuale fornitura. 

N
u

m
e

ro
 P

ro
to

c
o

llo
: 0

0
1

3
6

0
4

/2
6

 D
a

ta
 P

ro
to

c
o

llo
: 2

1
/0

7
/2

0
2

6



 

Regione del Veneto 

Istituto Oncologico Veneto 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

 

 

I.O.V.  I.R.C.C.S.: Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64 35128 Padova 

C.F./P.I.  04074560287 

 

Questo avviso non può, in nessun caso, essere inteso e/o interpretato come invito a proporre 

offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., come avviso o bando ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 36/2023, 

ovvero come invito o avviso ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.36/2023. 

L’Amministrazione si riserva di non dare seguito alla procedura per l’affidamento della fornitura 

in oggetto senza che, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o 

di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati 

alla presentazione della manifestazione di interesse. 

 

L’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.  può interrompere, sospendere o revocare la 

consultazione preliminare di mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più 

Operatori economici, in qualsiasi momento, senza intercorrere in alcun tipo di responsabilità. 

 

 

Il direttore 
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica 

        dott.ssa Maria Zanandrea 

              

 

Allegati: 

 

- Allegato 1 – Manifestazione di interesse 
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